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За приписом ДП "Харківстандартметрологія" заборонене застосування паливороздавальних колонок на трьох АЗС у Харківській області
Згідно з розпорядженням Держспоживстандарту України, фахівцями державного нагляду ДП „Харківстандартметрологія” здійснюються перевірки виробників нафтопродуктів, оптових баз та підприємств, що реалізують світлі нафтопродукти й дизельне пальне через мережу АЗС.

Так, у січні 2007 року інспекторами державного нагляду ДП „Харківстандартметрологія” проведено перевірку трьох АЗС ПП “Укрнафтопостач”. 

Під час перевірки виявлено наступне:

- на АЗС у використанні знаходяться паливороздавальні колонки, на яких відсутні повірочні тавра, а також з простроченими термінами повірки;

- на одній АЗС із 6 резервуарів 4 не мають чинних градуювальних таблиць;

- у використанні на всіх трьох АЗС знаходяться 3 метроштоки, терміни повірки яких скінчились.

Зазначені вище порушення не можуть гарантувати достовірності вимірювань кількості нафтопродуктів при їх продажу споживачеві та достовірність обліку нафтопродуктів безпосередньо на АЗС.

Зважаючи на вищенаведені факти, за результатами перевірки підприємству видано припис про заборону застосування зазначених засобів вимірювальної техніки до усунення відмічених в акті державного метрологічного нагляду недоліків. На особу, відповідальну за правопорушення, складено протокол про притягнення до адміністративної відповідальності.

Також слід зазначити, що на перевірених АЗС діяльність з продажу нафтопродуктів не може здійснюватись до проведення повірки паливороздавальних колонок та інших засобів вимірювальної техніки.
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